
 

MANUAL DE UTILIZARE SCAUN CU ROTILE 
 
Structura principală 
 
Scaunele cu rotile manuale sunt compuse în principal din cadru, tijă, suport pentru picioare, 
cotiere, braț suport picioare, roți frontale, roți din spate, frână, secțiune spate și șezut și 
pedală. Cadrul scaunului cu rotile fabricat din aluminiu sau oțel, perna scaunului sau a 
spătarului este din material pvc sau pânză oxford. Roțile din față sau din spate sunt roți din 
plastic solide. 
Schema de structură este prezentată în Figura 1. 
 

Figura 1. Structura 
schematică 

 
Utilizare prevăzută 
 
Scaunele cu rotile manuale 
sunt proiectate pentru 
persoane cu dizabilități, 
pacienți sau vârstnici în 
centre de îngrijire ca mijloace 
de transport. 
 

 
Avertismente, precauții și indicații 
 
1. Cu excepția cazului în care există o descriere specială, toate reglajele scaunelor cu rotile 
ar trebui efectuate fără pacienți așezați în acestea. 
2. Când vă așezați pe scaunul cu rotile, trebuie să adoptați o poziție în fața scaunului cu 
rotile, asigurându-vă echilibrul corporal pentru a evita alunecarea cauzată de deplasarea 
scaunului cu rotile. 
3. Înainte de a utiliza scaunul cu rotile, vă rugăm să verificați reglarea cotierelor și prinderile 
dacă sunt bine fixate, iar dacă veți constata că sunt slăbite, vă rugăm să contactați echipa 
tehnică. 
4. Acordați atenție utilizării scaunului cu rotile, în special pe pante. Când scaunul cu rotile 
este deplasate pe teren înclinat, asigurați-vă că utilizatorul așezat se află în poziție 
adecvată. Iar panta terenului nu este mai mare de 10°. Când panta este mai mare de 10°, 
scaunul cu rotile trebuie controlat de o persoană însoțitoare. 
5. Când vă așezați, asigurați-vă că genunchii nu se află sub talie. 
6. Nu modificați poziția corpului când vă deplasați înapoi, altfel scaunul cu rotile se poate 
răsturna. 
7. Rotilele scaunului nu reprezintă un mijloc de frânare, așa că nu le utilizați pentru a opri 
scaunul din deplasare. 
8. Când nu se află nimeni în preajma dvs., nu coborâți și nu urcați scări. 
9. Scaunul cu rotile trebuie utilizat pe teren plat, fără obstacole. În cazul când apar 
obstacole în cale, evitați-le prin ocolire, pentru a nu răsturna scaunul. Când folosiți scaunul 
cu rotile de unul singur, vă rugăm să adoptați un stil uniform de deplasare, iar viteza de 
deplasare să nu depășească 3-5 km/h. 
10. Scaunul cu rotile nu trebuie deplasat pe scări rulante. În caz contrar, poate să apară risc 
de rănire personală. 
11. Când utilizatorul dorește să părăsească scaunul cu rotile, mai întâi trebuie să oprească 
scaunul cu rotile într-un loc adecvat, partea frontală a scaunului orientată spre poziția de 
ridicare, apoi să verifice dacă scaunul cu rotile este blocat. 
12. Când manevrați scaunul cu rotile, apucați de partea fixă a acestuia, nu îl ridicați de părți 
mobile, de exemplu cotiere, suporturi de picioare. 



 

13. Vă rugăm nu pășiți pe suportul pedalelor, asigurați-vă că acest suport de pedale se 
pliază. Utilizatorul nu trebuie să se sprijine pe pedale în timpul utilizării, pentru a evita riscul 
răsturnării scaunului cu rotile. 
14. Când utilizați scaunul pe un drum în pantă, nu vă deplasați cu viteză, nu schimbați brusc 
direcția și nu frânați brusc pe coborâre. 
15. Capacitatea scaunului cu rotile este de 130 kg, iar dacă greutatea utilizatorului 
depășește 100 kg, vă rugăm să contactați producătorul pentru a vă realiza un model 
personalizat. 
16. Când utilizați scaunul cu rotile, vă rugăm să îl curățați săptămânal. 
17. La scoaterea din uz a scaunului cu rotile, vă rugăm contactați departamentul specializat 
în reciclarea dispozitivelor medicale, în vederea evitării riscului de poluare a mediului. 
Instrucțiuni de utilizare 
Modul de utilizare a scaunului cu rotile 
1. Când alegeți un model de scaun cu rotile, puteți consulta ca referință tabelul cu 
dimensiunile corpului de mai jos. Capacitatea scaunului cu rotile este de 100 kg, când 
depășește 100 kg sau este utilizat pe suprafețe neuniforme, vă rugăm să folosiți cu atenție 
sau să contactați producătorul în vederea achiziționării unui model special. 
Fișa 2 Tabel comparativ greutate și dimensiune scaun 
 

Greutate utilizator 
kg 

Lățime scaun 
cm 

Capacitate susținere 
greutate kg 

Lățime scaun 
cm 

Copii sau sub 30 kg 35 30~55 41 

55~75 46 75~100 52 

 
2. Când deschideți scaunul cu rotile, puteți utiliza ambele laturi 
sau o latură a șezutului, scaunul cu rotile poate fi deschis 
astfel cu ușurință. Când întoarceți scaunul cu rotile, vă rugăm 
să ridicați pedalele, perna scaunului și scaunul cu rotile 
(Figura 2). 
 
 
 

3. Există două frâne pe ambele suporturi laterale, când vă opriți, vă 
rugăm să vă asigurați că frâna este blocată.Figura 3 
 
4. Partea din spate a scaunului cu rotile este prevăzută cu un manșon 
din plastic pe bara posterioară, însoțită de o bară care ajută la 
înclinarea înapoi a scaunului pentru ca roțile frontale să poată fi 

urcate pe trepte. (Figura 4). 
 

 
5. Când trebuie urcate sau coborâte scările, vă rugăm asistați pacienții 
să urce și să coboare treaptă cu treaptă, apoi să deplasați scaunul cu 
rotile pe suprafață dreaptă.  
 

Metode de întreținere a produsului 
 
1. Întreținerea scaunului cu rotile poate prelungi durata de viață a acestuia. Scaunul cu rotile 
trebuie curățat cu regularitate cu o bucată de material moale. Când se schimbă pacienții, 
scaunul cu rotile trebuie dezinfectat pentru a evita contaminarea dintre pacienți. La fiecare 
3-6 luni, părțile rotative trebuie lubrifiate, pentru a asigura o rotație flexibilă. 
2. Când sunt utilizate anvelope pneumatice, trebuie acordată atenție menținerii unei presiuni 
adecvate, altfel anvelopele pot fi deteriorate. 
3. Scaunul cu rotile FELCO este garantat a fi lipsit de defecte ale cadrului principal și de 
fabricație timp de 1 an de la data de achiziție inițială. 
4. Nu sunt acoperite de garanție: 

 Consumabilele, componentele supuse uzurii; 



 Defectele cauzate de nerespectarea indicațiilor de utilizare;

 Defectele cauzate de factori umani, precum cădere, coliziune, șocuri;

 Defecte cauzate de utilizarea contrară modului prevăzut.
5. Dacă perioada de garanție este depășită sau defectul nu este acoperit de garanție,
compania producătoare se oferă să asigure service post-vânzare. 
Dacă aveți întrebări despre scaunul cu rotile sau garanția acestuia, vă rugăm să 
contactați un distribuitor autorizat. 
Condiții și metode speciale de montaj 
Scaunele cu rotile manuale ambalate trebuie depozitate în spații interioare ventilate, uscate, 
răcoroase, departe de căldură, gaze necorozive. 
Transportul trebuie efectuat cu evitarea umezelii, luminii puternice, căldurii. 

CERTIFICAT DE GARANȚIE 

Produs: Carucior cu rotile, transport pacienti, actionare manuala       Model/Seria: 

Nr. bon/chit/factură    Data cumpărării: 

VÂNZĂTOR: 

TERMEN DE GARANȚIE:    2 (DOI) ANI 
Drepturile consumatorilor sunt prevăzute în Legea 449/2003 și O.G. 21/1992. 
Modalități de asigurare a service-ului: 

 REPARARE      ÎNLOCUIRE   ÎNTREȚINERE 

 RETURNAREA PRODUSULUI  RESTITUIREA CONTRAVALORII PRODUSULUI 
S-a efectuat proba de funcționare a aparatului, s-au predat instrucțiunile de 
utilizare/instalare/întreținere, toate accesoriile, s-a prezentat modul de folosire și s-a predat 
aparatul în perfectă stare de funcționare; s-a verificat corectitudinea datelor înscrise în certificatul 
de garanție. 
Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani, reparațiile solicitate permise de producător se 
pot efectua contra cost ulterior expirării termenului de garanție 

Condiții de acordare a garanției 

1. Termenele de garanție pentru produse sunt cele menționate anterior și curg de la data cumpărării
produselor. 
2. Drepturile de care beneficiază consumatorul sunt în conformitate cu prevederile Legii nr.
449/2003 (cu modificările ulterioare) privind comercializarea produselor și serviciilor și garanțiile 
asociate acestora, completată/modificată prin Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția 
consumatorilor, în vigoare la data cumpărării produselor. 
3. Vânzătorul garantează că, în perioada de garanție, în cazul apariției unei deficiențe la produs,
dacă aceste deficiențe nu sunt imputabile consumatorului, le va remedia ori le va înlocui în condițiile 
Legii, în termen de 15 zile calendaristice din momentul în care produsele au fost predate în 
magazinele vânzătorului sau în unitățile de service menționate mai jos, în condițiile menționate în 
prezentul certificat de garanție. 
4. În cazul defectării unui produs în condiții normale de utilizare, pe durata perioadei de garanție,
produsul se va repara și/sau înlocui, după caz, gratuit la sediile menționate în prezentul certificat. 
5. Vânzătorul își asumă în interiorul perioadei de garanție următoarele obligații: transportarea,
manipularea, diagnosticarea, expertiza, demontarea, montarea și asamblarea produsului, repararea 
și/sau înlocuirea gratuită a componentelor defecte care provin din vina producătorului ca defect de 
fabricație, cu condiția ca produsul să fi fost utilizat conform instrucțiunilor de utilizare cuprinse în 
manualul de utilizare și în prezentul certificat și ca deficiențele apărute să nu fie imputabile 
consumatorului. 
6. Perioada de garanție începe la data vânzării produselor și se prelungește cu timpul scurs de la
data predării produsului defect la magazinele vânzătorului, până la data repunerii în stare de 
funcționare a produsului și a notificării în scris a consumatorului în vederea ridicării produsului 
/predării efective a produsului către consumator. Prelungirea termenului de garanție se înscrie în 
certificat. 



7. În cazul prezentării la una din unitățile de service menționate mai jos/magazinele vânzătorului în
vederea remedierii unor deficiențe la produs în perioada garanției, consumatorul are obligația de a 
prezenta: 

- factura de cumpărare a produsului / bonul fiscal / chitanța și certificatul de garanție, completat 
cu data cumpărării, ștampila și semnătura vânzătorului;    

- la predarea produsului la service, se vor prezenta toate accesoriile folosite. 

În cazul nepredării celor de mai sus, unitatea de service nu poate asigura service-ul gratuit în 
baza prezentului certificat de garanție.  
Un produs iese de sub incidența garanției în următoarele condiții: 

- intervenții asupra produsului, executate de persoane neautorizate; 
- nerespectarea de către consumator a condițiilor de manipulare, transport, depozitare, 

păstrare, punere in funcțiune, reparație și întreținere prevăzute în manualul de utilizare și/sau în 
prezentul certificat de garanție; 

- deteriorările termice, metalice și plastice ale produsului datorate incendiilor, accidentelor de 
orice fel, vibrațiilor, intemperiilor sau neglijenței în utilizare, folosirea de acumulatoare, surse de 
alimentare sau alte accesorii decât cele originale; 

- produsul prezintă urme de contact cu lichid sau alte substanțe, urme de oxidare datorate 
folosirii în locuri cu abur sau umezeală excesivă; 

- neconcordanța între numărul de serie înscris pe certificatul de garanție și cel înscris pe 
produs; 

- schimbarea stării originale a produsului.  
Nu fac obiectul garanției reperele consumabile: componente din cauciuc, plastic, material 
textil, care se uzează în mod normal în timpul utilizării corecte a produsului. 
8. La data cumpărării produselor, consumatorului i-a fost probată funcționarea corespunzătoare a
produsului, i s-a explicat modul de utilizare a produsului și i s-a înmânat manualul de utilizare în 
limba română, certificatul de garanție completat și ștampilat de vânzător.  
Cumpărătorul are obligația de a verifica produsele și exactitatea datelor înscrise în 
certificatul de garanție.  

  Shanghai Brother Medical Products Manufacturer Co.,Ltd   

Export office:Suit 1804, the 56th building, NO 133 Yongtai Road, Pudong district,Shanghai, 

China, TEL 0086-21-51876643 

VÂNZĂTOR:  CUMPĂRĂTOR: 
Semnătura/ștampilă  Semnătura (ștampilă) 

FIȘA DE REPARAȚII ÎN GARANȚIE 
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