
Traducere autorizată din limba engleză în limba română

PRODUSE MEDICALE PROFESIONALE
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FOARFECE LISTER
Toate incidentele grave legate de dispozitivul medical furnizat de noi trebuie raportate
producătorului și autorității competente din statul membru unde este înregistrat sediul
Dvs. social.
Dispozitive
Foarfece Lister/ de bandaje (Nesterile, Oțel inoxidabil) furnizate de societatea noastră, care
cuprind ansamble fixe și ansamble simple cu balamale fabricate din oțel inoxidabil.
Descriere
Produsul este fabricat manual sau parțial mecanic din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Produsul
va fi folosit exclusiv pentru scopul pentru care a fost creat, menționat în fișa tehnică.
Avertismente
Niciodată:

 Să nu utilizați instrumentele în mod necorespunzător sau să suprasolicitați îmbinările
sau suporturile.

 Să nu folosiți produse abrazive pe instrumente, deoarece acestea vor deteriora finisajul
suprafeței. Ulterior, acest lucru ar putea cauza decolorare, ruginire sau corodare.

 Să nu manipulați instrumentele apucându-le de vârf. Acestea trebuie curățate doar de
către personalul instruit, care se va asigura că terminațiile sunt protejate în mod adecvat
în timpul depozitării sau al sterilizării.

 Să nu ambalați instrumentele cu alte instrumente, mai grele. Rețineți întotdeauna că
instrumentele mai grele se așază primele și apoi, peste acestea, vor fi așezate
instrumentele mai ușoare.

 Să nu folosiți la aceste instrumente uleiuri generice; trebuie folosiți exclusiv lubrifianți
solubili în apă.

 Să nu lăsați niciodată instrumentele să se îmbibe mai mult decât este necesar în soluții
chimice de sterilizare. După ce au fost sterilizate, acestea trebuie spălate foarte bine în
apă caldă pentru îndepărtarea tuturor urmelor de substanțe chimice, pentru a preveni
decolorarea sau corodarea.

 Să nu depozitați instrumentele umede. Acestea trebuie să fie foarte bine uscate înainte
de a fi depozitate.

Instrucțiuni
Întotdeauna:

 Verificați toate instrucțiunile de utilizare și sterilizare ale noilor instrumente. Dacă nu
este altfel indicat, acestea trebuie inspectate, curățate, clătite cu apă și unse înainte de a
fi puse în funcțiune.

 Ungeți-le după curățare cu un lubrifiant pentru instrumente, care să aibă proprietăți de
solubilitate în apă.

 Urmați procedura de curățare aprobată de spital.
 Nu folosiți agenți de curățare corozivi. Vă recomandăm soluții de curățare și clătire cu

pH 7.0.
 Nu folosiți agenți de curățare abrazivi și perii cu dinți duri.
 Folosiți numai apă distilată pentru clătire. Apa cu conținut de clor poate deteriora sau

chiar distruge instrumentele.
 Nu lăsați instrumentele în soluții de curățare sau dezinfectare timp îndelungat (peste

noapte sau week-end-uri întregi); instrumentele pot fi distruse astfel.
 Asigurați-vă că toate instrumentele sunt folosite în scopul pentru care au fost concepute.
 Manipulați cu grijă toate instrumentele. Nu le forțați, nu le scăpați și nu le folosiți în

mod necorespunzător.



 Verificați toate instrumentele, să nu fie deteriorate după utilizare.
 Acordați o atenție specială instrumentelor de microchirurgie. Vârfurile lor ascuțite pot

fi deteriorate ușor dacă intră în contact cu alte instrumente sau cu marginile cutiei în
care sunt păstrare. Este de preferat să le curățați manual.

 Asigurați-vă că toate instrumentele sunt uscate foarte bine înainte de a fi depozitate.
 Ambalați instrumentele cu grijă, așezând mai întâi instrumentele grele, pe o bucată de

material sau pe un prosop, pe fundul cutiei.
 Depozitați și sterilizați instrumentele cu arc pe un suport special. Lăsați întotdeauna

suporturile și clichetul deschise.
 Verificați duritatea apei folosite în autoclavă. Apa prea dură va lăsa depuneri pe

instrumente.
 Dacă este folosit un dedurizator de apă, asigurați-vă că acesta este la nivelul recomandat

de producători. Prea mult dedurizator ar putea duce la decolorare sau mătuire.
Curățarea și dezinfectarea
Înainte de curățarea preliminară, îndepărtați orice murdărie (material biologic rezidual precum
os, țesut sau praf etc.). Folosiți șervețele igienice de unice folosință, prosoape de hârtie sau perii
cu fibre din plastic nenatural (de ex. nichel).
Produsul trebuie curățat într-un aparat de dezinfectat folosind exclusiv lichide destinate acestui
scop, în conformitate cu instrucțiunile producătorului pentru produsul respectiv și cu
dispozitivul în sine. Dezinfectarea se va efectua la o temperatură de 93°C / aproximativ 199.4°F
într-o baie de apă deionizată, fără detergenți, timp de aproximativ 10 minute, uscând apoi
dispozitivul.
Curățarea și dezinfectarea instrumentelor cu înveliș din pulbere/hârtie
Instrumentele cu înveliș din prafuri de piatră / hârtie nu vor fi introduse în autoclavă, însă pot
fi curățate/dezinfectate cu dezinfectanți precum Endo Star (dezinfectant de înalt nivel pentru
instrumente) sau cu orice altă soluție de dezinfectare/sterilizare mai adecvată. 20ml de Endo
Star într-un litru de apă de la robinet (diluare 2%) necesită scufundare timp de 30 de minute,
iar 30ml de Endo Star într-un litru de apă de la robinet (diluare 3%) necesită scufundare timp
de 15 minute.
Instrumentele cu înveliș din praf colorat pot fi, de asemenea, sterilizate în apă minerală simplă,
la o temperatură de maximum 110°C timp de aproximativ 5 – 10 minute.
Sterilizarea
Instrumentele trebuie sterilizate prin metoda de sterilizare cu căldură umedă, la 270°F (132°C)
timp de 15 minute (Validată în conformitate cu EN ISO 17665-1-2006 înainte de utilizarea în
chirurgie. Se recomandă ca temperaturile de sterilizare să nu depășească 280°F (137°C).
Eliminarea, ca deșeu
Nu sunt necesare descompuneri sau eliminări speciale, ca deșeu, pentru instrumentele
chirurgicale, deoarece acestea nu conțin materiale toxice sau periculoase; oțelul inoxidabil este
reciclabil în unitățile obișnuite de fabricare a oțelului.

TERMEN DE GARANȚIE GIMA
Se aplică garanția standard B2B de la Gima, de 12 luni.



Cod produs

Citiți instrucțiunile de utilizare

Dispozitiv medical conform cu regulamentul (UE)
2017/745

Producător

Păstrați în locuri ferite de lumina soarelui

Nesteril

Păstrați în locuri uscate și răcoroase

Număr lot

Dispozitiv medical

Atenție: citiți și urmați cu atenție instrucțiunile
(avertismentele) de utilizare

Data fabricației



Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret şi traducător autorizat pentru limbile străine
italiană şi engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberată de Ministerul
Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, în
conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, că textul prezentat a fost tradus complet,
fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.
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