
Traducere din limba engleză în limba română

Instrucțiuni de utilizare

a. Termometrul clinic fără mercur este un dispozitiv de măsurare a temperaturii
pacientului, și poate fi folosit pentru măsurarea temperaturii gurii pacientului sau în
zona subrațului sau a anusului.

b. Produsul este conform cu EN12470-1:2000+A1:2009, Termometre clinice – Partea 1:
Termometre din sticlă, cu fluid metalic intern.

1. Condițiile de utilizare: măsurarea intervalului temperaturii trebuie să fie între 35°C și
42°C, iar temperatura ambientală trebuie să fie 20°C până la 30°C; dacă temperatura de
depozitare este mai mică de 20°C, vă rugăm să țineți termometrul la o temperatură
cuprinsă între 20°C și 30°C timp de cel puțin 1-2 ore sau 30°C până la 35°C timp de
zece minute înainte de a-l utiliza sau testa.

2. Temperatura trebuie să fie mai mică de 42°C când dispozitivul este depozitat și
transportat;

3. Depozitarea termometrului: după utilizare, balansați fluidul metalic în jos.
Această procedură va necesita un efort mai mare în comparație cu un termometru cu mercur
obișnuit.
Apoi, curățați-l și puneți-l în carcasa din plastic, pentru a evita orice deteriorare.

c. Procedurile de funcționare
1. Coloana de lichid va scădea sub cea mai mică valoare de pe scala numerică înainte de

utilizare; apoi curățați și sterilizați termometrul clinic în alcool medical sau puneți-l într-
un tub din plastic sterilizat.

2. Asigurați-vă că-l așezați sub limba pacienților, în cazul termometrelor clinice orale, și
spuneți-le să închidă gura strâns.

3. Un termometru clinic pentru utilizare rectală necesită aplicarea în prealabil a unui
lubrifiant, înainte de introducerea termometrului în anus.

4. Aveți grijă să-l așezați la subrațul pacienților, dacă măsurați în această poziție
temperatura, și spuneți-le să-l țină strâns.

Vă rugăm să citiți indicația numerică de pe termometrul clinic la aproximativ 5 minute după
efectuarea pașilor de măsurare descriși mai sus.

d. Avertisment
1. Nu este recomandată utilizarea termometrelor clinice orale la copiii cu vârstă mai mică

de 10 ani;
2. Avertizați pacienții să nu mestece, să nu vorbească și să nu se joace în timp ce

termometrele clinice sunt amplasate sub limba lor;
3. Este necesar să ajutați copiii bolnavi să se întindă și să stea liniștiți și să-i ajutați să

susțină celălalt capăt al termometrului clinic pentru uz rectal în cazul în care este
introdus prea adânc, sau dacă alunecă afară din anus.

4. Evitați să faceți baie, să mâncați sau să fumați cu jumătate de oră înainte de a vă măsura
temperatura corpului;

5. Acest instrument nu este conceput pentru aplicații speciale (de ex. termometre pentru
bebeluși prematuri, termometre pentru ovulație);

6. Inspectați termometrul clinic o dată pe an.
e. Eliminarea, ca deșeu, a termometrelor clinice

Fluidul metalic este un aliaj care conține galiu, indiu și staniu. Acest termometru clinic trebuie
manipulat cu grijă. În special, trebuie să aveți grijă și să evitați să scăpați instrumentul sau să-l
manipulați în orice fel care ar putea să-l deterioreze. Când termometrele clinice se sparg,
curățați fluidul metalic vărsat cu o cârpă umedă, cu spumă de săpun.
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Dispozitiv medical conform cu
Directiva 93/42/EEC

Păstrați în locuri ferite de lumina
soarelui

Păstrați în locuri uscate și
răcoroase

Consultați instrucțiunile de
utilizare

Nu conține mercur

Atenție: citiți instrucțiunile
(avertismentele) cu atenție

Reprezentant autorizat în
Comunitatea europeană

Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret şi traducător autorizat pentru limbile străine
italiană şi engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberată de Ministerul
Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, în
conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, că textul prezentat a fost tradus complet,
fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.
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