
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

MASCA DE FATA DIN SILICON

Manual de utilizare
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REF DESCRIERE
34220 Masca faciala Nr 0 - infant/mic
34221 Masca faciala Nr 1 - infant/mare
34222 Masca faciala Nr 2 - copil/mic

ATENTIE
1.Legea  federală  (SUA) restricționează vânzarea acestui dispozitiv  de către sau  la
recomandarea unui medic.
2.Pacientul trebuie monitorizat constant, ori de câte ori acest dispozitiv este folosit.
3.Depozitați în locuri curate și uscate, ferite de căldură și de lumină.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
1.Verificați, înainte de utilizare, ca trecerea fluxului de aer să fie liberă.
2.Conectați la circuitul respirator sau la dispozitivul de resuscitare, cu accesoriul de fixare
corespunzător.
3.Asigurați-vă că toate racordurile sunt compatibile și sunt fixate cu fermitate.
4.Susțineți-o cu mâna sau asigurați-o cu elasticul de fixare în jurul capului.

CURĂȚAREA ȘI STERILIZAREA
Sterilizați componentele folosind una dintre următoarele metode:
a.Autoclavă (max. 134°C urmând instrucțiunile sterilizatorului)
b.Oxid de etilenă (urmând instrucțiunile sterilizatorului)
c.Cele mai folosite soluții de dezinfectare, care sunt folosite pentru echipamentele ce intră

în contact cu pacientul . Clătiți din abundență cu apă, după sterilizare.

Simboluri

Dispozitiv medical, conform
cu Directiva 93/42/CEE

Cod produs Data expirării

Atenție: citiți și urmați cu
atenție instrucțiunile
(avertismentele) de utilizare

Fabricant A se păstra la loc uscat
și răcoros

Citiți instrucțiunile de utilizare Data fabricației
Depozitați în locuri
ferite de lumina
soarelui

Număr lot

34220 - 34221 - 34222
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