
Traducere autorizată din limba engleză în limba română

Toate incidentele grave legate de dispozitivul medical furnizat de noi trebuie raportate
producătorului și autorității competente din statul membru unde este înregistrat sediul
Dvs. social.

Ați achiziționat un dispozitiv ce reprezintă un ajutor pentru persoanele cu dizabilități.
Orice altă utilizare a acestuia este interzisă. Utilizați numai în poziție șezând și
niciodată în picioare; pentru asamblarea acestui dispozitiv, consultați imaginile de mai

jos.

Scaun

Pernă

Instrucțiuni de asamblare
Fig. 1. Deschideți ambalajul și asamblați scaunul conform figurilor. Fixați cu șuruburi și bolțuri
Fig. 2. Introduceți bolul de toaletă în direcția indicată de săgeată.
Fig. 3. Acoperiți cu perna corespunzătoare după utilizare.



Cotiere Spătar

Bolț

Suport pentru picioare

Frână

Șurub

Instrucțiuni de asamblare
Fig. 1. Deschideți ambalajul și introduceți cotierele și suportul pentru picioare și spătarul în
trunchiul principal al cadrului. Fixați spătarul cu bolțul.
Fig. 2. Reglați înălțimea suportului pentru picioare cu ajutorul șurubului, conform nevoii
utilizatorului și apoi strângeți șurubul.
Fig. 3. Înainte de utilizare, vă rugăm să apăsați frâna pe roți, rotiți suportul pentru picioare
conform ilustrației din Fig. 3, până când suportul pentru picioare este blocat.



Indicații privind siguranța și întreținerea
1. Înainte de utilizarea dispozitivului, vă rugăm să verificați toate șuruburile, să fie strânse,

iar cadrul principal să fie stabil. Greutatea sarcinii maxime este de 100 kg.
2. Amplasați-l în locuri ventilate.
3. Verificați cablurile de testare, să fie în stare bună. Dacă este necesar, înlocuiți-le imediat

în cazul în care sunt uzate sau lipsesc.
4. Adăugați regulat ulei lubrifiant la piesele de transmisie.

Curățarea
Folosiți o cârpă umezită cu detergenți normali. Nu scufundați scaunul în baie de apă; scurgeți
după utilizare și uscați scaunul. Nu folosiți produse abrazive dure sau produse de curățare pe
bază de înălbitor.

Condițiile de lucru
Temperatura: 5 ÷ 38°C
Procent de umiditate: 20 ÷ 90% umiditate relativă
Presiunea atmosferică: 800 ÷ 1060 hPa

Condițiile de păstrare și transport
Temperatura: 10 ÷ 50°C
Procent de umiditate: 20 ÷ 90%
Presiunea atmosferică: 800 ÷ 1060 hPa

TERMEN DE GARANȚIE GIMA
Se aplică garanția standard B2B de la Gima, de 12 luni.

Păstrați în locuri uscate și răcoroase

Păstrați în locuri ferite de lumina soarelui

Consultați instrucțiunile de utilizare

Dispozitiv medical conform cu Regulamentul (UE) 2017/745

Atenție: citiți instrucțiunile (avertismentele) cu grijă

Reprezentant autorizat în Comunitatea europeană



Cod produs

Număr lot

Dispozitiv medical

Producător

Data fabricației

Importat de:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italia
gima@gimatialy.com
export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret şi traducător autorizat pentru limbile străine italiană şi
engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberată de Ministerul Justiției din România,
certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, în conformitate cu documentul original
care mi-a fost prezentat, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului
nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

INTERPRET ŞI TRADUCĂTOR AUTORIZAT
MARCU ALINA BIANCA


