Traducere din limba engleza in limba romana

PIESA BUCALA DE UNICA FOLOSINTA — INSTRUCTIUNI

Utilizari preconizate:

Piesele bucale de unica folosintd sunt proiectate pentru a fi utilizate Tmpreund cu
echipamentul pentru studierea functiei pulmonare si pentru a permite pacientului sa efectueze
analiza, fara a fi nevoit sa intre Tn contact direct cu echipamentul.

Utilizarea:
Introduceti piesa bucala in senzorul aparatului (

insa urméand ntotdeauna instructiunile de utilizare.
Nu refolositi niciodatd piesa bucala.
Nu deschideti inainte de utilizare.
Nu folositi daca ambalajul este detegi
Dispozitivul nu este adecvat pentru
Depozitati in locuri rdcoroase si uscate.

Eliminarea ca deseu si siguranta:
Dupa utilizare, produsul treb
solide non-toxice sau in cel

Contraindicatii:
Pe baza experie

v

rezultat al utilizarii co

Depozitarea:

<
jduale, Sigilate la caldurda (un singur invelis) garanteaza
(3 mo&i&izaté Tn mod regulat conform sistemului de calitate
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Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret si traducator autorizat pentru limbile
straine italiana si engleza, in temeiul autorizatiei nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberata
de Ministerul Justitiei din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleza

in limba roméana, in conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, ca textul

prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni si ca, prin traducere, ins ui nu i-a fost

denaturat confinutul si sensul.
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