Tensiometru de brat
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Manual de instructiuni
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Introducere
Vi multumim cd aji achizifionat un tensiometru de bray OMRON M2
MODEL 2014 de la Omron Romania Webstore (omron com.ro)
OMRON M2 BASIC este un aparat compact. usor de utilizat. care functioncazi pe
principiul de¢ masurare oscilometric Aparatul  masoard simplu i rapid tensiunca
arteriala §i pulsul. Pentru a asigura un nivel inalt de control si comfort la umflarca
mangonului. fard a fi necesare prestabilirea presiunii sau repetarea operajiunii de
umflare. acest aparat utilizcaza tehnologia avansata ..IntelliSense”
Scopul utilizarii tensiometrului
Acest produs este proicctat peniru a masura tensiunea si pulsul persoanclor din
intervalul pentru care este destinat mansonul. respectind instructiunile din acest manual
de utilizare
Aparatul este destinat in principiu. utilizarii generale la domiciliu. Vi rugam sa citifi
-Informatiile importante referitoare la siguran{d” din acest manual de instrucgiuni
inainte de a folosi aparatul
HEE_G de a utiliza aparatul. citigi cu atentic acest manual de instructiuni
a rugdm sa-1 pastra(i pentru consultarea ulterioard
Pentru informatii specifice despre tensiunea dumneavoastra arteriala. CONSULTATI
MEDICUL
_Informatii importante referitoare Ia siguranti
In timpul perioadei de sarcina sau daca aji fost diagnosticat cu aritmic sau
arterioscleroza. consultayi medicul inainte de a folosi acest aparat.
Inainte de a folosi aparatul citifi cu atengic aceasta sectiunc
Avertisment : Indica o situatic cu potential periculos care. daci nu csle evitatd, poatc
avea ca urmare decesul sau ranirea grava
(Instructiuni de utilizare cu caracter general)
NU folositi aparatul daca bratul este ranit sau s afld sub tratament medical
NU infagurati manseta pe brag in tmpul administrérii unui tratament intravenos sau a
unei transfuzii
(Utilizarea (opfionald) a adaptorului AC)
NU folositi adaptorul AC daca cordonul este deteriorat
Introduceti adaptorul AC intr-o priza cu voltaj corespunzitor Nu folositi tripluri de
priza
NU introduceti sau scoateti din prizé adaptorul AC cu mainile ude
Atentie : Indica o situatic potential periculoasi care. daca nu este evitatd, poate avea ca
urmare rinirea usoard a utilizatorului sau deteriorarea cch sau a altor bunuri
materiale
(Instructiuni de utilizare cu caracter general)
Consultati intodeauna medicul. d
automedicafia sunt periculoasec.
Persoancle care sufera de tulburdn grave ale circulafiei sanguine sau de boli ale
sangelui trebuie sd consulte un medic inainte de a folosi acest aparat. deoarece umflarea
mansonului poate provoca o sangerare interna locala.
Daca apar probleme in timpul masurarii scoatefi manseta de pe bray
NU utilizati aparatul la copii sau persoanc care nu pot sa-gi exprime consim{amantul
NU umflati mansonul mai mult decat este necesar.
NU folositt aparatul in alt scop decdt masurarea iensiunii arteriale
Utilizati numai mansonul aprobat pentru acest aparat. Utilizarea altor modele de
manson pot determina erori de masurare
NU folositi telefoane mobile sau alte dispozitive care emit un camp electromagnetic
apropierea aparatului. In caz contrar aparatul poate func{iona incorect
NU dezasamblati aparatul sau mansonul.
NU folosiji aparatul intr-un vehicul aflat in migcare (autoturism avion)
(Folosirea bateriei)
NU introduceti bateriile cu polaritatca gresita
Utiliza{i 4 baterii alcaline L AA™ pentru acest aparal. Nu utiliza(i alte tipuri de baterii
Nu utilizafi baterii noi si vechi in acelasi imp.
Scoateti bateriile daci nu utilizai aparatul cel pufin 3 luni
(Utilizarea (optionald) a adaptorului AC)
Introducefi corect stecherul in priza. Nu trage{i de cordonul adaptorului cind scoatefi
din priza. Scoateii din prizi adaptorul AC daca aparatul nu este folosit mai mult de 3
luni sau efectuali intrey periodica a Utiliza{i numai adaptorul AC
original pentru acest aparat
Masuri generale de precautie
NU supuncti manseta pentru brat si aparatul la socuri §1 vibratii putemice i nu le scapagi
pe jos
NU efectuati masuratori dupa ce aji facut baie. ali consumat alcool. ati fumat. ati depus
un efort fizic intens sau agi mancat
NU indoii cu forta manseta pentru braf §i nu indoili excesiv tubul de aer.
Atunci cand indepartati tubul de aer trageti de concctorul de aer de la conexiunca cu
aparatul
NU umflag mangeta pentra brat daca aceasta nu este infaguratd in jurul bragului
Catifi §i respectati Informatii importante referitoare la compatibilitatea electromagnetica
(EMC) din seciunca .Date tehnice™
Citi §i respectati aruncarca corecta a acestui produs din sectiunea .. Date tehnice™ atunci
cand aruncayi aparatul §i orice accesorii sau componente optionale uzate.
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1. Prezentare generala
Aparatul :

C. Compartimentul bateritfor
D. Mufa pentru adaptor AC
E. Mufa pentru tubul mansonului

A Afisaj
B. Buton START/STOP

Mangonul de brat :

F Manson de bray (circumferinga brajulu
cuprinsd intre 22 si 32 cm)

G. Mufé de conectare

H. Tub de aer

L Marker

O. Simbol pentru bétai neregulate ale

1. Simbol pentru memorie

K Tensiunea arteriala sistolic mimii

L. Tensiunea arteriala diastolici P. Simbol pentru eroare datorita miscarii
Q. Afisarea pulsului

*Noti : Dacd tensiunea sistolici sau
diastolica mai 135/85
mmHg. simbolul batdii cardiace va clipi
Vezi sectiunea 3.3

M. Simbol pentru baterie descarcata

N. Simbol bitaie cardiaca

1. Clipeste in timpul masuratorii este mare de
2. Dacd clipeste dupd efectuarca
masurdtorii sau cand vedem rezultatul
indica valon

stocat in  memorie,

tensionale crescute*

2. Pregitirea aparatului
2.1 Montarca/Inlocuirea bateriilor

inchideti STRANS sistemul de prindere
din material textil

Note

. Cand masurai tensiunca arteriala pe bratul
drept. tubul de aer se va afla langa cotul
dumncavoastra. Aveti grija sa nu vi sprijiniti
braul pe tubul de aer.

. Tensiunea arteriald poate diferi de la 0 mani la alia. la fel si valorile masurate
ale tensiunii arteriale. Estc recomandat si efectuati toatemasuritorile pe
acelasi brat. Daca valorile la cele doud braje difera foarte mult intrebati
medicul ce bray sa folositi pentru misurare.

3.2 Pozitia corecti

Pentru a efectua 0 masuratoare trebuie s vi relaxati
§i s stati comod. in pozifia asezat. intr-o camera cu o
temperaturd confortabila. Timp de 30 de minute
inainte de a méasura tensiunea arteriali. nu mancafi
nu fumati si nu faceyi efort fizic intens.

* Stati asezal pe scaun. cu picioarcle pe podea,

* Stati asezat, cu spatele drept

+ Mansonul trebuie fie la acelasi nivel cu inima

3.3 Efectuarea unei misuritori

Note

* Pentru 2 anula o masuritoare, apasaii butonul START/STOP pentru a opri aparatul §i
cliberati acrul din mangon

* Ramaneyi nemigeat pe perioada masurétorii

1. Apasati butonul START/STOP
Mangonul de braj va incepe si se umfle automat.

YSTART

.ﬁzv;qm

L ?anvw:ma compartimentului
bateriilor.

Introduceti patru baterin _AA” asa cum
este indicat in compartimentul bateriilor ¢
capacul i

capacul

dupi care montaii
compartimentului =
Note

¢ Daca simbolul de baicrie descarcata apare pe afisaj (€33 opri{i aparatul §i
inlocuifi toate bateriile in acelagi timp.

. Valorile sunt stocate in continuare in aparat chiar si dupi inlocuirca
bateriilor

¢ Deoarece bateriile fumizate se folosesc doar pentru monitorizare. acestea pot
avea o durata scurtd de viaja

Eliminati bateriile la deseuri conform reglementarilor locale aplicabile.

3. Utilizarea aparatului
,u._ Aplicarea mansonului pe brag
Indepartati maneca hainclor de pe brag. Nu puncii mansonul tensiometrului peste haine

Daca tensiunea sistolicd este mai mare de 216 mmHg
Dupd ce mangonul incepe si sc umfle, apasali §i {ine(i apdsat butonul
START/STOP pana cand tensiometrul ajunge cu 30 - 40 mmHg peste valoarea
estimatd a tensiunii dumneavoastra.
sistolice
Note
+ Tensiometrul nu va continua urflarea la mai mult de 299 mmHg

include
inimii

+ Tensiometrul  dumncavoastra functia de
scmnalare a  baudilor neregulate ale Bataile
neregulate ale intmii pot influenta rezultatele masuratorii
Algoritmul pentru bati neregulate ale inimii stabileste
automat dacd rezultatele masuratorii pot fi utilizate (suni
masuratoarea trebuic repetatd

valide) sau daca

masurdtoril sunt afectate de bataile neregulate ale inimii. dar rezultatul
este valabil. acest rezultat apare impreuna cu simbolul pentru batdi neregulate ale inimii
Daca bataile neregulate ale inimii determini inv alidare a masurarii. pe afisaj nu apare
niciun rezultat
Daca simbolul pentru batii neregulaie ale inimii aparc dupa o mésuratoare. epelati
mdsurdtoarea. Daca simbolul pentru bétai neregulate ale inimii apare frecvent. anuniagi

Daca rezultatele

medicul

+ Dacd va migcaji in timpul efectudrii masuratorii,
simbolul pentru croare de migcare va aparea pe afisaj
Ramanei nemiscat si repetati masuratoarea

3.4 Utilizarea functici de memorie
Tensiometrul va stoca automat valorile ultimei masurdtori (tensiunea arteriala si pulsul)

Peniru a vizualiza valorile stocate in memorie

1. Apisali si {ine(i apasat butonul START/STOP pentru mai multde 5 secunde
Valorile ultimei masurétori vor fi afisate impreund cusimbolul pentru memorie.
Note .
. Dacé tensiunca sistolicd sau diastolica este

peste valorile standard. simbolul pentru bataile
mimii va clipi atunci cind rezultatul este
afisat

. Dacd nu sunt stocate mésuritori in memoria
tensiometrului. sc va afisa imaginea de aldturi : 1

"

- Apasati butonul START/STOP pentru a opri tensiometrul
Daca nu il inchideti. sc va opri automat dupi 2 minute

Pentru a sterge valorile stocate in memorie

Apisali si {ine{i apasat butonul START/STOP pentru mai mult de 15 secunde

+ Nu aplicaji mai multd presiune decat este necesar

Nota:
Asteptali 2-3 minute inainte de a efectua o noua mésurdloare a tensiunii arteriale.
Intervalul dintre masurdtori permite arterelor si reving la starea dinaintea masurarii
tensiunii arteriale
Autodiagnosticarea pe baza rezultatelor masuritorilor si automedicatia sunt
periculoase.
Respectati instructiunile medicuiui du A
. _inde drtagi mansonul de pe bray
3. Apasati butonul START/STOP pentru a inchide tensiometrul
T ul heaza automat latele masuratori
Aparatul se va opri automat dupa 2 minute.
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1

sub{ini

1. Introducei mufa de conectare (G) a
tubului de aer inaparat (F)

2. Introduceli braul dumncavoastra in bucla it
mansonului

Marginea de jos a mangonului trebuic s
fie la 1-2 cm deasupra cotului. Markerul 5
(sigeata de sub tubul de acr) trebuic £
centraid pe mijlocul bragului &

p $
Dacd presiunca dumneavoastr sistolic sau diastolica nu se afl
in intervalul recomandat. simbolul pentru bataile inimii va aparea
intermitent la afisarca rezultatului masuritorii.

Cercetiri recente sugereaza ¢i urmatoarcle valori pot fi folosite
Ca orientarc pentru hipertensiunca arteriald la masuritorile
efectuate la domiciliu.

_ Presiunea sistolica _

i Presiunea diastolici ]

Peste 135 mmHg —

Peste 85 mmHg ]

ceste criterii sunt pentru masurarea tensiunii arteriale acasi




4. Identificarea si rezolvarea problemelor intretinerea

4.1 Pictogramele si mesajele de eroare

Eroare afigata Cauza Remediu
Scoateti mansonul de brag
. . | Asteptayi 2-3 minute inainte de a efectua o
Aparatul  detecteaza | S Pl = SRS
y noud masuratoare.
pulsul neregulat sau g N
stab Repetati pasii enumeragi in sectiunca 3.3
sla ;

Dacd acest mesaj de eroare apare
continuare. contactayi medicul

Migcarca corpului in
timpul masurdrii.

Citigi cu atentic §i repetati pasii enumerati
in sectiunea 3.3

Bateriile sunt aproape
descarcate

Este nccesar sa inlocuiti bateriile cu unele
noi inainte de consumare
Consulta(i sectiunea 2.1

g
A
e

Trebuie sa inlocuiti imediat bateriile cu

Bateriile des-
% unele noi.
carcate S
Consultai sectiunca 2.1.
Conector aer | Introduceti ferm conectorul de aer
deconectat Consultaji sectiunca 3.1

Aerul
onul

Mansonul pentru braj
nu este corect

|amplasat

Amplasai corect mangonul pentru braf.
Consultai sccfiunca 3.1

entru brag.

Inlocuiti mansonul cu unul nou
Consultali capitolul 5
Repetafi masurdtoarea. Ramaneti nemiscat
st nu vorbifi pe perioada masuratorii

Consultai sectiunea 33

man-

digcarea pe perioada

m m masurdtorit sau man-|Daca _F2" aparc  repetat.  umflap
onul este prea pufin| mangonul manual pina este cu 30 - 40
imflat mmHg mai mare decit masuratoarca

precedenta.
Consultayi sectiunea 33.

Mangsonul pentru brat
a fost um flat

E3

Nu umflayi mansonul pentru brag mai mult
de 299 mmHg

ES

contact cu mangonul

pentru brag Consultagi

manual fa peste 299| Consultali sectiunea 3.3
mmHg
Miscare pe perioada | Repetagi masuratoarea. Ramanegi
mL masuratorii nemiscail §i nu vorbiyi pe perioada
masuratorii.
Consultay sectiunsa 3 3
Hamnele  intra  in|Scoateti haincle care intrd in contact cu

mansonul pentru brag

secfiunca 3.1

Alte problemc « Apasali but
* Daca problema

unele noi

START/STOP si repetali masuratcarca
persi cercati sa inlocuii batenile cu

Folosirea optionala a adaptorul AC
1. Introduceti fisa adaptorului de curent altematiy in

mufa pentru adapior aflatd pe spatcle aparatului

Daca problema nu s-a rezohvat
vanzare sau distribuitorul OMRON

contactayi punctul de

43 ?.2::».3

Pentru a proteja aparat
indicatii

* Nu expuneti aparatul si mansonul la temperaturi extreme, umiditate. umezeala sau
acjiunea directd a soarclui,

* Nu infagurai sau pliafi prea strins mansonul sau furtunul

* Nu umiflagi mansonul pentru bray la mai muit de 299 mmHg,

« Nu demontai produsul

* Nu supuneti aparatul la socuri sau v tbragii puternice (de exemplu. nu il lisati si cada pe
podea)

* Nu folositi lichide volatile pentru a curdta tensiometrul

+ Nu spilai mansonul pentru brag si nu il scufundali in apa.

* Nu folosifi benzind. diluanti sau solventi similari pentru a curdja mangonul pentru bray.

* Nu efectuati personal reparatii de niciun tip. Daca aparatul se defecteazi. consultati
punctul de vanzare sau distribuitorul OMRON utilizand informatiile indicate pe ambalaj

impotriva deteriordrii. va rugam sa respectafi urmatoarcle

Eo g

* Aparatul trebuie curdjat cu o laveta moale si uscata
« Folosi(i o lavetd moale. umezita pugin cu solujie de apa §i sapun. pentru a curiga
mangonul pentru brag

Calibrarea si operafiunile de service

* Precizia acestui tensiometru a fost testata cu atenfie. acesta fiind conceput pentru o
durata de viajd indelungata

«in general, se recomandd verificarea aparatului la fiecare doi ani pentru a asigura

fi a atoare §i precizia acestuia. Consultati distribuitorul autorizat

urma citirii este extrem
de mici (sau mare)

esle corect amplasat.
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electrica

. Concctati adaptorul de curent alternativ la o priza

Pentru a deconecta adaptorul de c.a.. scoateti mai intai stecherul acestuia din
priza clectrica apoi deconectayi figa transformatorului de la aparat

6. Date tehnice
Descrierea produsuiui
Model
Afisaj
Metodi de masurare
Interval de masurare

Memorie
Precizie

Umfiare
Dezumflare
Detectarea presiunii
Sursa de alimentare

Durata de viata a bateriei

Tensiometru automat de brat

Omron M2 Basic (HEM-7120-E)

Afisaj LCD digital

Metoda oscilometrica

Presiune : 0 - 299 mmHg

Puls : 40 — 180 batai pe minut

Ultima masurétoare

Presiune : + 3 mmHg

Puls :+ 5% din valoarea afisatd

Automata. cu pompa electrica

Supapa automata de dezumflare

Senzor capacitiv de presiune

4 baterii "AAA" de 1.5 V sau adaptor CA/C.C
(optional 6V+4W)

Capacitatea noilor  baterii
aproximativ 1000 de masuratori
+10°C +40°C/30 - 85% RH

alcaline este  de

Aruncarea corvectal a acestui produs »
(Deseuri de 1a echipamentele electrice si electronice) ,ﬂw

Ao

L
Simbolul de pe produs sau documentatia acestuia. indica faptul ca produsul nu trebuic
aruncat impreund cu celelalte deseuri din gospodarie la tenminarca perioadei sale de
viald. Pentru a preveni eventualele prejudicii aduse mediului sau sanatatii umane in
urma aruncarii necontrolate a descunilor. va rugam si le separati de alte tipuri de descuri
si sa le reciclati responsabil pentru a promova reutilizarea durabild a resursclor
maleriale
Utilizatorii casnici sunt invitati sa contacteze distribuitorul de la care au cumparat acest
produs. sau autorititiic locale. pentru detalii despre modul in care acestia pot prefua
produsul pentru a fireciclat respectand mediul inconjurdtor
Companiile sunt invitate sa isi contacteze furnizorul §i sa verifice termenii si condifiiie
contractului de cumpérare. Acest produs nu trebuic aruncat alaturi de alte deseurt
comerciale Acest produs nu confine substan{e periculoase.

Temperaturd/ umiditate de
functionare

Temperatura / umiditate /
presiune i

-20°C +60°C/10 - 95% RH/700 — 1060 hPa
atmosferici  in
spatiile de depozitare
Greutate consola

Greutate mangetd
Dimensiuni exterioare
Dimensiuni manseti

Aproximativ 250 g fara baterii

Aproximativ 130 g

Aproximativ 103() mm x 80¢h) mm x 129 (L) mm
Aproximatiy 145 mm x 446 mm

(Manseta medie: circumferin(d brag 22 — 32 cm)
Material mansetd si tub
Continutul ambalajului

Nylon. poliester. polivinil cloride

Aparat. manseta medie. manual de instruciuni, husa
de protectie. sct de baterii, certificat de garaniic. fisa
de urmdrire a evolufiei presiunii arteriale

Noté: Specificatiile tehnice pot fi modificate fara aviz prealabil.

ceoey

pentru braj. Consultagi sectiu-
nea3.l

Utilizatorul se migca sau
vorbeste in timpul
masurétorii

Ramane(i nemigcat §i nu vor-
biti pe pericada masurdtorii.
Consultafi sectiunea 3.3

Hainele intré in contact cu
mangonul pentru brat,

Scoateti hainele care intra in
contact cu mansonul pentu
brai. Consultagi sectiunca 3.2

n | Tubul de acr nu este bine
fixat in conectorul

aparatului

Nu creste presiunca
mangonul pentru brag,

Asigura(i-va ca acest tub de aer
este bine fixat
Consultai sectiunca 3 1

Acrul iese din mangonul
pentru brat,

inlocuifi mansonul pentru brag
cu unul nou.
Consultati capitolul

valorile citite sunt prea
mici sau prea mari

Mansonul pentru  brag | Mansonul pentru bray este Fixaji corect mansonul astfel

se  deaumfla  prea|slabit incat acesta si fie infagurat

devreme strans in jurul bragului
Consultati secfiunea 3 |

Nu se poate efectua |Mansonul pentru braf nuajUmflayi mangonul astfel incat

masuraioarca sau | fost umflat suficient. sa fie cu 30 pand la 40 mmHg

peste  rezultatul  masuratorii
anternoare.

Consultati seciunca 3.3

Nu se intdmpla nimic la § Bateriile sunt descircate.

apasarea butoanelor

Inlocuifi bateriile vechi  cu
unele noi. Consultaji sectiunca

2.1

Bateriile au fost montate
mncorect.

Montati bateriile cu polaritatile
(+/-) corect aliniate.
Consultai secjiunca 2.1

2. Pliagi usor tubul de aer in mangonul pentru brat

Nota &
Nu indoifi prea mult tubul de aer.

Nu depozitai unitatea in urmatoarele cazuri

* Dacé unitatca cste uda

+ In locatii expuse la temperaturi extreme
umiditate. radiafii solare directe. praf sau vapori

corozivi

«in locatii expuse la vibratii §i socuri sau in care

aparatul nu poate fi agezat pe o suprafaia plana

5. Accesorii opfionale

Manson mediu pentru Manson mare pentru Transformator S

brat brag de AC.
Circumferinfa brajului 22- Circumferinga bragului 32- Adaptor pentru curen!
R2cem 42 em ernativ (Prizd)

Nota : Verifica(i cu distribuitorul local OMRON care sunt accesoriile optionale
potrivite pentru tensiometrul dumineavoasira

Eroare de dispozitiv. |Contactati  puncul de vanzare sau 5 . = o N
m—| distribuitorul OMRON .OZsz A Uovmam_m_ns:: de svict] penty L_Em_ al firmei Omron la adrescle oo produs respecta prevederile Directivei 93/42/CEE (Directiva privind dispozitivele
indicate pe ambalaj sau in documentatia livrata impreuna cu aparatul. medicale).
Identificarea si rezolvarea problemelor o - < Acest tensiometru este construit in conformitate cu standardul curopean EN1060.
Problema Courd Remedi 7 e Sfi metre neinvazive. Partea 1. Cerinte generale §i Partea 3: Ceringe
Tousems auza Sled L. Scoatefi tubul de aer din conectorul de aer. § pentru 6 élec 66 s a tensiunii sangvine.
= % 1 " Aol = p e
Valoarea rezultata in| Mansonul pentru brag nu coteet * Acest produs OMRON este produs si testat cu ajutorul sistemului strict de control al

calitaii dezvoltat de OMRON HEALTHCARE Co. Ltd.. Japonia
Componenta principald a tensiometrelor OMRON, respectiv senzorui de presiune,
este fabricatd in Japonia.

Informatii importante referitoare la ilitatea electr ica (EMC)
Odata cu cresterea numarului de aparate clectronice precum PC-urile si telefoancle
mobile (celulare). dispozitivele medicale utilizate pot fi suscepiibile la interferentele
clectromagnetice degajaie de aceste aparate. Interferentele electromagnetice pot perturba
funcionarea corectd a aparatelor medicale si pot crea situaii care pot fi periculoase
Aparatele medicale nu trebuie s interfereze cu alie aparate
Pentru a reglementa cerintele referitoare la EMC (compatibilitate clectromagnetica) cu
scopul de a preveni orice situatic periculoasi aparutd in timpul func{iondrii produselor. a
fost implementat standardul EN60601-1-2
Acest standard defineste nivelele de imunitate la interferentele electromagnetice cit i
nivelele maxime de emisii el peniru a

Acest aparat medical produs de OMRON Healthcare respectd standardul ENGOG601-1-
2:2001 atat din punciul de vedere al imunitatii cat si al emisitlor.

Totodatd. trebuie luate anumite masuri speciale

- Nu utilizati in apropierea aparaturii medicale telefoanc mobile (celulare) si alte
dispozitive care genercaza campuri clectrice sau clectromagnetice puternice. In caz
contrar. unitatea va functiona incorect §i s¢ pot crea posibile siwatii periculoase. Se
recomanda pastrarea unci distante de minim 7 m Verificati functionarea corecta a
aparatului in cazul in care distanta estc mai mica.

Informatii suplimentare referitoare Ia standardul EN60601-1-2:2001 sunt disponibilc la

OMRON Healthcare Furope. la adresa indicati in acest manual de utilizare
De asemenea documentatia este disponibila si la adresa www.omron-healthcare. com

Producitor OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53. Kunotsubo. Terado-cho. Muko, Kyoto.
617-0002 JAPONIA
Reprezentant | OMIRON HEALTHCARE EUROPE BV,
pentru UE Scorpius 33. 2132 LR Hoofddorp
E. OLANDA
www omron-healthcare.com
Unitate de OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM
productie CO.. LTD.
Binh Duong Province
VIETNAM

Fabricat in Vietam




